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Verbale n. 69 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 11 maggio 2020 
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Dr Nicola MAGRINI 
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Dr Francesco MARAGLINO 
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X 

Dr Luca RICHELDI 
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Dr Giuseppe RUOCCO 


X 

Dr Nicola SEBASTIANI 
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Dr Andrea URBANI 

X 


Dr Alberto VILLANI 

X 


Dr Alberto ZOLI 

IN VIDEOCONFERENZA 



È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA. 

È presente il Dott. Giovanni Baglio in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della 
Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza). 
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Federazione Italiana Giuoco Calcio - Valutazioni circa la ripresa degli allenamenti 

delle squadre di Serie A 

In riferimento all'istanza formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e 

al quesito proposto dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport in merito alla 

ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre di calcio di Serie A, il CTS ritiene di 

formulare le seguenti considerazioni medico/scientifiche: 

1. Pur ribadendo che la documentazione inizialmente dalla FIGC fornita è 
largamente lacunosa e imperfetta e che non si sono avuti riscontri adeguati ai 
rilievi sollevati e ribadendo che la realizzazione dei test molecolari sulle persone 
interessate alla ripresa degli allenamenti di squadra non devono minimamente 
impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai 
bisogni sanitari del Paese, si riconosce l'importanza anche sociale che questo 
sport riveste. 

2. Il CTS prende atto che gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del 
percorso relativo alle attività agonistiche. 

3. Il proposito di mettere in quarantena non solo gli atleti, ma tutto il personale che 
fa parte di una squadra (medici sociali, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, 
cuochi, ecc.) può rendere la ripresa degli allenamenti di gruppo medicalmente 
coerente con le indicazioni già fornite da questo CTS in merito alle misure per il 
contenimento epidemico. 

4. Il CTS sottolinea che, per avere efficacia, le misure di quarantena volontaria 
devono essere stringentemente rispettate sotto la responsabilità del medico 
sociale e del medico competente. 

5. Qualora, durante il periodo di quarantena volontaria sopra indicata, anche un 
solo membro dell'equipe risulti positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, tutti 
gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di 
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prevenzione della diffusione epidemica, non avere contatti con qualsiasi altro 
soggetto esterno per 14 giorni. 

6. Il CTS, infine, riafferma che l'intera delegazione sportiva (calciatori, personale 
dirigente, assistenti, maestranze e tutti gli altri lavoratori a qualsiasi titolo 
coinvolti) rimarrà posta, com'è ovvio, sotto il controllo sanitario e la 
responsabilità dell'Autorità Sanitaria Locale su cui ricade la competenza della 
struttura ricettiva che ospita la delegazione medesima. 

Atteso che il giuoco del calcio, prevedendo contatto fisico, è un'attività 
intrinsecamente connotata da un elevato rischio di diffusione di contagio e che tutte 
le sopra indicate considerazioni vengano rispettate in maniera puntuale, il CTS 
ritiene di esprimere un parere tecnico non ostativo alla strategia ipotizzata dalla 
FIGC, lasciando, per ovvia competenza di funzione istituzionale, la decisione finale 
nel merito al Ministro competente. Si auspica fortemente, inoltre, che la FIGC 
fornisca un protocollo che risponda puntualmente alle osservazioni e ai rilievi 
sollevati da questo CTS in coerenza con solide evidenze scientifiche accumulate e le 
circolari ministeriali emanate. 


Indagine di sieroprevalenza su SARS-CoV-2 condotta da Ministero della Salute e ISTAT 

Il CTS approva il protocollo operativo (allegato) ed il questionario (allegato) da 
sottoporre ai soggetti che si sottoporranno all'indagine di sieroprevalenza sul SARS- 
CoV-2 di cui al D.L. 10/05/2020, n. 30. 


Pareri 

• Il CTS, ai sensi dell'art. 5bis della L. 24/04/2020, n. 20, ratifica i seguenti pareri di 
INAIL, sulla base delle evidenze documentali: 




o Integrazione fornitura completa MASCHERA: 

Produttore: 

Prodotto: KN95 (modello non specificato): 1 

Cì^ L • 
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■ Ad integrazione della precedente documentazione è stato 
presentato il test report Umm^^^elativo a prove 
eseguite secondo lo standard GB2626; i risultati di tali prove 
evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e 
resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo KN95. 
Pertanto, il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a 
quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) 
previsti dalla normativa vigente. 



o Integrazione Fornitura 


Produttore: 

Prodotto: KN95 FACE MASK: 

^Ad integrazione della precedente documentazione è stato 
presentato test ^^^^^^^^^^^^^^Jsvolto da laboratorio 
registrato in CNAS e accreditato per i DPI, relativo a prove eseguite 
secondo lo standard GB2626; i risultati di tali prove evidenziano 
valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza 
respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo KN95. Pertanto, il 
DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista 
per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla 
normativa vigente. 



prodotto KN95 Particulate Respirator/Face Mask, Model: 


■ Sulla base della documentazione visionata, dei risultati analitici 
riportati nei test report allegati, si conclude che il prodotto presenta 
efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa vigente 
per i DPI FFP2. 
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o ForniturE 

■ Con riTerimemo ana documentazione ricevuta, n repori tecnico 
contiene il riferimento agli standards cinesi, ma nella 
documentazione ricevuta mancano i valori di traspirabilità e la 
certificazione relativa a citotossicità, sensibilizzazione, irritazione o 
reattività cutanea. Nel certificato non viene fatto riferimento alla 
Direttiva 93/42 CE o al Regolamento UE 2017/745 e per il timbro 
apposto sul certificato non è evidenziabile la provenienza. Con 
questa documentazione non è possibile fare una valutazione di 
sicurezza d'uso. 


Il CTS conclude la seduta alle ore 17,15. 
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